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Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm Omron DuoBaby.
Sản phẩm này được phát triển cùng với các bác sĩ chuyên khoa hô hấp để 
điều trị hiệu quả các bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, dị ứng 
và các rối loạn hô hấp khác. Đây là một thiết bị y tế. Sử dụng máy theo 
hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa hô hấp.
Cơ chế hoạt động của bộ phun khí 
Thuốc được bơm lên qua rãnh thuốc, được trộn với khí 
nén tạo ra bởi bơm nén khí. Khí nén trộn với thuốc 
chuyển thành các hạt có kích thước nhỏ, mịn và được 
phun ra khi tiếp xúc với van đổi chiều.  
Cơ chế hoạt động của ống mũi 
Khí nén được tạo ra bởi bơm nén, đi qua một khe hẹp, nhờ 
hiệu ứng Venturi, tạo ra một khoảng chân không hút dịch 
nhầy vào khoang thu. 

Mục đích sử dụng 
Mục đích y tế: 
- Để thực hiện liệu pháp xông khí chữa trị bệnh rối loạn đường hô hấp.
- Để loại bỏ dịch nhầy hình thành trong các hốc mũi giúp dễ thở.
Người sử dụng: 

• Bệnh nhân và / hoặc nhân viên chăm sóc dưới sự chỉ dẫn của các chuyên 
gia y tế được chứng nhận hợp pháp, chẳng hạn như bác sĩ, y tá và nhân 
viên trị liệu hoặc các chuyên gia y tế có trình độ để điều trị tại nhà.

• Người dùng cũng phải có khả năng hiểu cách vận hành chung của 
DuoBaby và nội dung của hướng dẫn sử dụng này.

Đối tượng bệnh nhân
Những trẻ từ 1 tháng tuổi bị các bệnh về đường hô hấp trên (như nghẹt 
mũi, cảm lạnh, dị ứng) và / hoặc các bệnh về đường hô hấp dưới (như hen 
suyễn, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản).
Môi trường
Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
Độ bền máy
Độ bền máy được quy định như sau, với điều kiện sản phẩm được sử dụng 
xông mũi họng 3 lần một ngày trong 10 phút mỗi lần ở nhiệt độ phòng (23°C). 
Độ bền máy có thể thay đổi tùy thuộc vào cách sử dụng và môi trường. 
 Máy nén khí (Máy chính) 5 năm
 Bộ phun khí  1 năm
 Ống ngậm  1 năm
 Ống dẫn khí  1 năm
 Bộ lọc khí  70 lần sử dụng
 Mặt nạ   1 năm 
 Máy hút mũi  1 năm
Cẩn trọng khi sử dụng
Nên đọc kỹ nội dung cảnh báo và thận trọng được mô tả trong hướng dẫn 
sử dụng.
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MÁY XÔNG KHÍ DUNG NÉN KHÍ 
KÈM MÁY HÚT MŨI 

DUOBABY 
(NE-C301-AP)

 Các linh kiện của máy 
Máy nén khí (Máy chính)             Nhìn từ phía sau 

Hướng dẫn sử dụng an toàn 

 CẢNH BÁO: Biểu thị một tình huống nguy hiểm tiềm tàng, mà 
nếu không tránh được có thể dẫn đến thương tích 
nghiêm trọng.

• Khuyến nghị chỉ sử dụng cho một bệnh nhân.
• Không sử dụng máy cho mục đích khác ngoài xông khí dung ở người 

và để loại bỏ dịch nhầy.
• Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị 

không phù hợp.
• Chỉ sử dụng các phụ kiện OMRON chính hãng theo chỉ dẫn trong 

hướng dẫn sử dụng này.
• Chức năng chính xác của thiết bị có thể bị ảnh hưởng do nhiễu điện 

từ gây ra bởi các thiết bị TV, radio bị trục trặc, v.v ... Nếu điều này 
xảy ra, hãy di chuyển nguồn nhiễu cách xa khỏi thiết bị hoặc sử dụng 
phích cắm khác. 

• Loại thuốc, liều lượng và chế độ sử dụng thuốc phải theo chỉ dẫn của 
bác sĩ hoặc chuyên khoa điều trị hô hấp. Trước khi sử dụng, hãy kiểm 
tra xem bạn có đang sử dụng đầu xông đúng hay không.

• Nếu bạn cảm thấy hoặc nhận ra bất cứ điều gì bất thường trong quá 
trình sử dụng, hãy ngừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và tham khảo 
ý kiến bác sĩ.

• Không chỉ sử dụng nước trong bộ phun khí để xông.
• Để thiết bị xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi không được giám sát.
• Thiết bị có thể chứa những mảnh nhỏ có thể nuốt được.
• Do dài nên dây nguồn và ống dẫn khí có thể bị rối.
• Không cất ống dẫn khí trong khi vẫn còn hơi ẩm.
• Đổ hết thuốc còn lại sau khi sử dụng và sử dụng thuốc mới mỗi lần.
• Không sử dụng trong các mạch thở gây mê hoặc thở máy.
• Không làm tắc khe thông khí. Không đặt máy ở nơi mà khe thông khí 

có thể bị tắc trong khi sử dụng máy.
• Không bao giờ để bộ phun khí có thuốc gần các khe thông gió, để 

tránh thuốc vào thiết bị. 
• Bảo quản các bộ phận máy tại nơi sạch sẽ để tránh nhiễm khuẩn.

(Nguy cơ bị điện giật)
• Không cắm hoặc rút phích cắm thiết bị khi tay ướt.
• Máy nén khí và dây nguồn không thấm nước. Không làm đổ nước 

hoặc chất lỏng khác trên các bộ phận này. Nếu chất lỏng tràn vào các 
bộ phận này, hãy rút ngay dây nguồn và lau sạch chất lỏng.

Máy phun khí và chỗ giữ
đầu hút mũi

Khe thoáng khí 

Công tắc nguồn Đầu cắm ống
dẫn khí

Nắp bộ lọc khí
có bộ lọc khí bên trong

Dây nguồn

Đầu cắm nguồn

Khoang để 
phụ kiện có nắp
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Ống ngậm Ống dẫn khí Hướng dẫn sử dụng



• Không nhúng máy nén khí vào nước hoặc chất lỏng khác.
• Không sử dụng hoặc bảo quản thiết bị ở những nơi ẩm ướt.
• Không vận hành thiết bị khi dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng.
• Giữ dây nguồn tránh xa các bề mặt nóng.
• Luôn rút phích cắm thiết bị khỏi ổ cắm điện sau khi sử dụng và trước 

khi vệ sinh.
• Cắm thiết bị vào ổ cắm điện áp thích hợp. Không dùng quá tải ổ cắm 

điện hoặc sử dụng dây mở rộng.
• Không sử dụng sai dây nguồn.
• Không quấn dây nguồn xung quanh máy nén khí.
• Đảm bảo sử dụng máy nén khí tại nơi có thể dễ dàng tiếp cận phích 

cắm điện trong quá trình điều trị.
(Vệ sinh và khử trùng)
Tuân thủ các quy tắc dưới đây khi vệ sinh hoặc khử trùng các bộ phận. 
Việc không tuân thủ các quy tắc này có thể dẫn đến hư hỏng, xông không 
hiệu quả hoặc nhiễm khuẩn. Để xem hướng dẫn, hãy tham khảo phần “Vệ 
sinh và khử trùng hàng ngày”.

• Vệ sinh và khử trùng bộ phun khí, mặt nạ trẻ em, ống ngậm và máy 
hút mũi trước khi sử dụng như sau:

 - Lần đầu sau khi mua
 - Khi thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài
 - Khi nhiều người sử dụng chung thiết bị

• Đảm bảo rửa hoặc lau các bộ phận sau khi sử dụng, và đảm bảo khử 
trùng và sấy khô hoàn toàn, và bảo quản các bộ phận máy ở nơi sạch sẽ.

• Không để dung dịch tẩy rửa trong các bộ phận.
• Không sử dụng lò vi sóng, máy sấy bát đĩa hoặc máy sấy tóc để làm 

khô thiết bị hoặc các bộ phận.
• Không sử dụng nồi hấp, tiệt trùng khí EOG hoặc tiệt trùng plasma 

nhiệt độ thấp.
• Khi khử trùng các bộ phận bằng cách đun sôi, đảm bảo rằng dụng cụ 

đun không bị đun cạn. Nếu không, có thể dẫn đến hỏa hoạn.

 CẢNH BÁO: Biểu thị một tình huống nguy hiểm tiềm tàng mà 
nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích 
nhẹ hoặc trung bình hoặc tổn thương thân thể.

Đề phòng an toàn chung:
• Kiểm tra thiết bị và các bộ phận trước mỗi lần sử dụng và kiểm tra 

xem có vấn đề gì hay không. Cụ thể, hãy chắc chắn kiểm tra những 
điều sau đây:

 - Vòi phun của bộ phun khí hoặc máy hút mũi hoặc ống dẫn khí 
không bị hỏng hoặc bị nghẽn.

 - Máy nén khí hoạt động bình thường.
• Khi sử dụng thiết bị này, sẽ có tiếng ồn và rung do thiết bị gây ra. Điều 

này là bình thường và không phải là sự cố.
• Không sử dụng nếu thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận nào bị hỏng. Thay thế 

các bộ phận bị hư hỏng.
• Không được để máy và các bộ phận máy chịu bị xóc mạnh như làm 

rơi thiết bị trên sàn nhà. 
• Không để vật nào bên trong máy nén khí.
• Không tháo hoặc cố gắng sửa chữa máy nén khí hoặc dây nguồn.
• Không để thiết bị hoặc các bộ phận máy ở nhiệt độ quá nóng hoặc 

quá lạnh hoặc trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.
Giữ các hướng dẫn này để tham khảo sau này.

(Bộ phun khí: Cách sử dụng)
• Phải giám sát chặt chẽ khi thiết bị này được sử dụng trên người hoặc 

gần trẻ em, thương binh hoặc người không có khả năng biểu thị sự 
đồng ý của họ.

• Đảm bảo rằng các bộ phận máy được gắn hoặc lắp đặt chính xác.
• Đảm bảo rằng bộ lọc không khí sạch và được gắn chính xác. Nếu bộ lọc 

không khí đã được sử dụng cho hơn 70 lần, hãy thay thế bộ lọc mới.
• Không để nghiêng bộ phun khí ở góc lớn hơn 60 độ theo mọi hướng 

hoặc lắc trong khi sử dụng.
• Không sử dụng hoặc bảo quản thiết bị trong khi ống dẫn khí bị xoắn.
• Không thêm quá 12 ml thuốc vào bình thuốc.
• Không mang hoặc để lại bộ phun khí trong khi bình thuốc có chứa thuốc.
• Không nên sử dụng sản phẩm này cho bệnh nhân đang bất tỉnh, đang 

ngủ, buồn ngủ hoặc không thở tự nhiên.
• Không làm biến dạng đầu phun hơi, hoặc chọc vòi phun của bình 

thuốc bằng ghim hoặc bất kỳ vật sắc nhọn nào.
• Máy nén khí có thể nóng lên trong khi vận hành, do đó không chạm 

vào ngoài việc tắt sau khi phun khí.
• Để tránh bị lưu thuốc trên mặt, hãy nhớ lau sạch mặt sau khi tháo mặt nạ.

(Máy hút mũi: Cách sử dụng)
• Máy hút mũi nên được sử dụng riêng để loại bỏ dịch nhầy mũi từ mũi 

của em bé. Không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
• Không làm tắc nghẽn các lỗ trên đáy của máy hút mũi.
• Nếu bạn nhận thấy có phát ban hoặc mẩn đỏ xuất hiện, bên trong 

hoặc xung quanh mũi của em bé trong hoặc sau khi sử dụng thiết bị 

hoặc bất cứ điều gì bất thường trong quá trình sử dụng, hãy ngừng sử 
dụng thiết bị và tham khảo ý kiến bác sĩ.

• Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng như trong sản phẩm.
• Không gắn máy hút mũi vào bất kỳ thiết bị nào khác.

  QUY TRÌNH THẢI BỎ (Chỉ thị 2012/19 / EU-WEEE)
Sản phẩm này không được coi là chất thải gia đình thông 
thường mà phải được trả lại cho điểm thu gom để tái chế 
các thiết bị điện và điện tử. Thông tin thêm có sẵn từ 
thành phố của bạn, dịch vụ xử lý chất thải của thành phố 
hoặc nhà bán lẻ nơi bạn đã mua sản phẩm của mình.

Thông tin quan trọng liên quan đến tương thích điện từ (EMC)
Sản phẩm DuoBaby (NE-C301-AP) được sản xuất bởi 3A HEALTH 
CARE S.r.l. phù hợp với tiêu chuẩn tương thích điện từ (EMC) EN60601-
1-2: 2015. Tài liệu khác theo tiêu chuẩn EMC này có sẵn tại www.
omronhealthcare-ap.com/emc-inif.
Tham khảo thông tin EMC cho DuoBaby (NE-C301-AP) trên trang web.

Phụ kiện y tế tùy chọn
(trong phạm vi Chỉ thị của Thiết bị Y tế EC 93/42 / EEC)

Mô tả Sản phẩm Mẫu
Bộ phụ kiện bộ phun khí DuoBaby (nội dung: 
bộ phun khí (bao gồm hai đầu xông), mặt nạ 
trẻ em, mặt nạ người lớn, ống ngậm, 3 bộ lọc 
không khí, ống dẫn khí)

NEB2012

Bộ phụ kiện máy hút mũi DuoBaby (thành 
phần: máy hút mũi, ống dẫn khí)

NEB7000

Các bộ phận tùy chọn / thay thế khác

Mô tả Sản phẩm Mẫu
Bộ lọc khí (Thành phần: 3 miếng) 3AC408

Cách sử dụng bộ xông mũi họng

1. Đảm bảo rằng công tắc nguồn ở vị trí tắt ( ). 

2. Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.

3. Tháo đầu xông ra khỏi bình thuốc.
1) Xoay đầu xông ngược chiều kim đồng hồ
2) Nhấc đầu xông ra khỏi bình thuốc.   

4. Đổ đúng số lượng thuốc theo quy định vào 
bình  thuốc. 

5. Xác nhận có đầu phối khí bên trong bình 
thuốc.  

6. Chọn đầu xông thích hợp bằng cách đọc Hướng dẫn  
sử dụng cho người dùng.
Đặt đầu xông trở lại vào bình thuốc. 

1) Hạ đầu xông vào bình thuốc.
2) Xoay đầu xông theo chiều kim đồng hồ.  

7. Gắn chặt mặt nạ em bé hoặc  
ống ngậm vào bộ phun khí. 

 

Đầu xông 2 - Màu xanh dương dành cho
Đường hô hấp dưới: Điều trị các tình 
trạng như: hen suyễn, viêm phế quản, 
viêm phế quản, giãn phế quản và viêm 
phế quản phổi.
Kích thước hạt (MMAD) 
là khoảng 4 μm.

Hướng dẫn sử dụng bộ xông khí cho người dùng
Máy xông khí dung DuoBaby là một thiết bị y tế tạo ra dung dịch khí phun với các 
đặc điểm có thể điều chỉnh để thích ứng với bệnh lý hô hấp của bệnh nhân.

Đầu xông 1 - Màu xanh lá dành cho
Đường hô hấp trên: Điều trị các tình trạng 
bệnh như: viêm mũi, viêm xoang, viêm họng, 
viêm amidan và viêm thanh quản.
Kích thước hạt (MMAD) 
là khoảng 9 μm.
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8. Gắn ống dẫn khí. Vừa vặn nhẹ ống dẫn khí, vừa  
đẩy mạnh vào đầu nối ống dẫn khí.  

9. Giữ bộ phun khí theo chỉ định bên phải.   
Thực hiện theo các hướng dẫn của 
bác sĩ hoặc nhân viên trị liệu hô hấp. 
 

 CẢNH BÁO: Không nghiêng bộ phun khí ở góc lớn hơn 60 độ 
theo mọi hướng. Thuốc có thể chảy vào miệng 
hoặc có thể dẫn đến việc phun khí không hiệu quả.

10. Xoay công tắc nguồn sang vị trí bật (  ). Khi máy nén khí bắt đầu, quá 
trình phun khí bắt đầu và dung dịch khí được tạo ra. Hít thuốc. Thở ra 
thông qua bộ phun khí.
11. Khi trị liệu xong, tắt nguồn và rút máy nén khí ra khỏi ổ cắm điện.
12. Vệ sinh và khử trùng tất cả các bộ phận (đã được tháo rời) theo mục 
Vệ sinh và khử trùng hàng ngày.

Cách sử dụng máy hút mũi
Dịch nhầy khô và rất dày bên trong mũi có thể được hòa tan bằng dung 
dịch muối. Sau khi thêm dung dịch nước muối vào từng lỗ mũi của mũi 
bé để giúp làm lỏng dịch tiết mũi, đợi vài phút và sau đó loại bỏ dịch nhầy 
chảy ra bằng khăn giấy. Chỉ sau khi loại bỏ dịch nhầy đang chạy bên ngoài 
lỗ mũi, máy hút mũi mới có thể được sử dụng.
1. Đảm bảo rằng công tắc nguồn ở vị trí tắt ( ). 
2. Lắp máy hút mũi. Đảm bảo rằng vòng chữ O được 
gắn đúng. Tham khảo bản vẽ “Máy hút mũi”.
3. Cắm phích cắm vào ổ cắm điện.
4. Nối ống dẫn khí với máy hút mũi và với thiết bị chính, 
đồng thời vặn nhẹ ống dẫn khí, đẩy mạnh chúng. 
5. Giữ trẻ ở tư thế thoải mái và đảm bảo rằng đầu trẻ 
được nâng lên như thể hiện trên hình bên phải.
6. Xoay công tắc nguồn sang vị trí bật ( ).

 Đặt ngón tay trên lỗ mở trên máy hút mũi, như trên 
hình bên phải để bắt đầu hút.

 CẢNH BÁO: Trước khi sử dụng máy hút mũi, hãy thử trên tay 
để xem máy có hút được không. Khi máy hoạt 
động đúng, phải có một lực hút nhẹ từ vòi phun. 
Nếu không khí thoát ra từ vòi, không tiếp tục sử 
dụng máy hút mũi.
Trong khi sử dụng, máy hút mũi cần ở vị trí thẳng 
đứng, với lỗ đặt ngón tay ở trên (xem hình bên 
trên). Điều này ngăn dịch nhầy bị hút vào các bộ 
phận khác ngoài buồng thu gom.

7. Đặt vòi ở cửa mũi một trong hai bên mũi của em bé. (không đưa vào 
bên trong lỗ mũi). Sử dụng máy hút mũi 3 giây trong 4 lần cho mỗi lỗ mũi.
8. Khi xử lý xong, tắt nguồn và rút máy nén khí ra khỏi ổ cắm điện.
9. Ngắt kết nối máy hút mũi khỏi ống dẫn khí và tháo rời thành 3 phần 
theo nội dung trong phần “Các linh kiện máy”; vệ sinh hoặc khử trùng 
theo phần dưới đây.

Vệ sinh và khử trùng hàng ngày
Vệ sinh
Vệ sinh các bộ phận máy sau mỗi lần sử dụng để loại bỏ tồn thuốc hoặc 
dịch nhầy còn sót lại.
Việc này sẽ ngăn chặn việc phun khí hoặc hút không hiệu quả và giảm 
nguy cơ nhiễm khuẩn. Không sử dụng bàn chải hoặc ống để vệ sinh.

• Bộ phận máy có thể rửa: Bộ phun khí, Mặt nạ trẻ em (PVC), Máy hút 
mũi, Ống ngậm rửa trong nước ấm và chất tẩy nhẹ, trung tính. Rửa 
sạch bằng nước nóng sạch, nhẹ nhàng để róc nước thừa và để khô ở 
nơi sạch sẽ. Nên thay thế bộ phun khí DuoBaby hoặc máy hút mũi sau 
khoảng 100 đến 120 lần điều trị hoặc sau khoảng 20 chu kỳ đun sôi.

• Các bộ phận không thể rửa: Máy nén khí, Ống dẫn khí (PVC)
 Đầu tiên, đảm bảo rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. Lau sạch bằng 

vải mềm, làm ẩm bằng nước hoặc chất tẩy nhẹ, trung tính.
Bộ lọc khí
Không rửa hoặc vệ sinh bộ lọc không khí. Tham khảo phần “Thay đổi bộ 
lọc không khí”.
Khử trùng
Luôn khử trùng các bộ phận máy sau lần trị liệu cuối cùng trong ngày. Nếu 
các bộ phận bị bẩn nhiều, phải thay thế cái mới. Để chọn phương pháp 
khử trùng, hãy tham khảo bảng dưới đây:

Góc đúng

o : applicable X: not applicable

PP PP PP

o o o o X X
Sodium hypochlorite

o o o o X X
Milton*

Quaternary ammonium
o o o o X X

Osvan*

Chlorhexidine
o o o o X X

Hibitane*

Amphoteric Surfactant
o o o o X X

Tego*

o o o X X X

Phương 
pháp khử 
trùng

Xem phần
lưu ý
bên dưới
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Chất liệu

Khử trùng Ethanol

Đun sôi

* Một ví dụ về chất khử trùng có bán sẵn.
** Dây đàn hồi (không latex). Không được khử trùng.

Ghi chú:
• Sử dụng chất khử trùng có bán sẵn. Thực hiện theo các hướng dẫn 

được cung cấp bởi nhà sản xuất chất khử trùng.
• Không được vệ sinh bằng benzen, chất pha loãng hoặc hóa chất dễ cháy.
• Sau khi rửa Bộ phun khí và / hoặc Máy hút mũi bằng chất khử trùng có 

sẵn, vui lòng rửa lại bằng nước ấm sạch và lau khô trước khi sử dụng.
• Các bộ phận được dùng có thể được đun sôi trong khoảng từ 15 đến 

20 phút.
• Sau khi đun sôi, cẩn thận tháo các bộ phận, để ráo nước và để khô tự 

nhiên trong môi trường sạch sẽ.

Loại bỏ ngưng tụ từ ống dẫn khí
Nếu ống dẫn khí vẫn còn ẩm, hãy đảm bảo làm theo quy trình dưới đây.

• Đảm bảo rằng ống dẫn khí được gắn vào đầu cắm ống dẫn trên máy nén.
• Tháo ống dẫn khí ra khỏi bộ phun khí hoặc máy hút mũi.
• Bật máy nén và bơm khí qua ống dẫn khí để thoát hơi ẩm.

Thay bộ lọc khí
Nếu bộ lọc không khí đã thay đổi màu sắc, hoặc đã được sử dụng hơn 70 
lần, hãy thay thế bộ lọc mới. (xem Các bộ phận tùy chọn / thay thế khác).
1. Tháo nắp bộ lọc khí như trong hình. 
2. Tháo bộ lọc khí cũ bằng một vật nhọn, chẳng hạn 
như tăm và lắp bộ lọc khí mới.
3. Đặt nắp bộ lọc khí trở lại vị trí.  
Lưu ý: 

• Chỉ sử dụng các bộ lọc không khí OMRON được 
thiết kế cho thiết bị này. Không dùng máy mà 
thiếu bộ lọc.

• Không rửa hoặc làm sạch bộ lọc. Nếu bộ lọc không 
khí bị ướt, hãy thay thế nó. Bộ lọc không khí ẩm có thể gây tắc nghẽn 
và có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

• Không có hướng trước hoặc sau cho bộ lọc không khí.
• Kiểm tra xem các bộ lọc không khí có sạch và không có bụi trước khi 

lắp không.

Xử lý sự cố đối với: máy chính, bộ phun khí và máy hút mũi
Kiểm tra những vấn đề dưới đây xem liệu thiết bị có bị lỗi trước khi hoặc 
trong quá trình sử dụng hay không.

Vấn đề Nguyên nhân Cách xử lý
Không có 
dấu hiệu 
hoạt động 
khi bật công 
tắc nguồn.

Phích cắm điện được 
cắm vào ổ cắm điện 
hay chưa?

Kiểm tra xem phích cắm được 
cắm vào ổ cắm điện hay chưa. 
Rút phích cắm sau đó cắm lại 
phích cắm nếu cần thiết.

Khi bật máy 
không phun 
khí/hút hoặc 
phun khí 
chậm

Có đủ thuốc trong bình 
thuốc không? (chỉ đối 
với bộ phun khí)

Thêm số lượng thuốc chính xác 
vào bình thuốc.



Bị thiếu đầu phối khí 
hoặc không lắp chính 
xác đầu phối khí hay 
không? (chỉ đối với bộ 
phun khí)

Gắn đầu phối khí vào đúng vị 
trí.

Bộ phun khí hoặc máy 
hút mũi có được lắp ráp 
chính xác hay không?

Lắp ráp bộ phun khí hoặc máy 
hút mũi đúng cách.

Vòi phun cho bộ phun 
khí hoặc máy hút mũi 
bị nghẽn hay không?

Hãy chắc chắn rằng vòi phun 
không bị tắc nghẽn, không bị 
xoắn

Bộ phun khí hoặc máy 
hút mũi nghiêng theo 
góc nhọn hay không?

Đảm bảo rằng bộ phun khí 
nghiêng ở góc nhỏ hơn 60 độ, 
hoặc máy hút mũi thẳng đứng.

Ống dẫn khí được gắn 
chính xác hay không?

Đảm bảo rằng ống khí được gắn 
chính xác với máy nén khí và bộ 
phun khí hoặc máy hút mũi.

Ống dẫn khí bị gập, bị 
chặn hoặc bị hỏng hay 
không?

Đảm bảo rằng ống dẫn khí 
không có nút xoắn hoặc không 
bị hỏng hoặc bị chặn.

Bộ lọc khí có bẩn 
không?

Thay bộ lọc khí bằng bộ lọc mới.

Máy nén khí 
kêu to bất 
thường.

Nắp bộ lọc khí được 
gắn chính xác hay 
không?

Gắn nắp bộ lọc khí chính xác.

Máy nén khí 
rất nóng.

Máy nén thông gió 
không đủ.

Không che máy nén trong quá 
trình sử dụng.

Không chặn các khe thông gió.

Không sử dụng thiết bị trong 
môi trường có nhiệt độ cao hơn 
40°C.

Máy nén 
khí dừng 
đột ngột khi 
đang chạy

Việc cắt nhiệt đã khiến 
thiết bị ngừng hoạt 
động do quá nóng

Xem ghi chú bên dưới.

Lưu ý: 
Không nên cố gắng sửa chữa thiết bị. Không mở và / hoặc sửa thiết bị. 
Không có bộ phận nào của thiết bị mà người sử dụng máy có thể sửa 
chữa được. Gửi trả lại thiết bị cho một cửa hàng hoặc nhà phân phối 
bán lẻ được ủy quyền của OMRON.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm: Máy xông khí dung nén khí kèm máy hút mũi
Mô hình (mã): DuoBaby (NE-C301-AP)
Xếp hạng: 230 V ~ 50 Hz
Sự tiêu thụ năng lượng: 140 VA
Nhiệt độ hoạt động / Độ 
ẩm / Áp suất không khí:

+10°C đến + 40°C/10% đến 95% RH/690-
1060 hPa

Nhiệt độ lưu trữ và vận 
chuyển/Độ ẩm/Áp suất 
không khí:

-20°C đến + 70°C/05% đến 95% RH/690- 
1060 hPa

Cân nặng: Xấp xỉ 1,7 kg (chỉ đối với máy nén khí)
Kích thước: Xấp xỉ 170 (rộng) x 280 (sâu) x 105,5 (cao) mm
Nội dung: Máy nén khí, Bộ phun khí, Ống dẫn khí, 

Ống ngậm, Mặt nạ cho trẻ em, Máy hút mũi, 
Hướng dẫn sử dụng.
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Thiết bị loại II Bộ phận ứng dụng
kiểu BF

Tắt

BậtCấp bảo vệ chống
thâm nhập

Tư vấn
hướng dẫn sử dụng

Dòng điện xoay chiều

Mã lôLOT

Mã Sê-riSN

Bộ phun khí
Lượng thuốc phù hợp: Tối thiểu 1ml – Tối đa 12ml
Âm thanh: Mức độ ồn (ở khoảng cách 1m) 63dB

Xông khí Xông khí
Đường hô hấp trên Đường hô hấp dưới

Kích cỡ hạt (MMAD*) Xấp xỉ 9 μm Xấp xỉ 4 μm
Tốc độ phun khí (theo 
mức hao hụt trọng lượng)

Xấp xỉ 0,4 ml/phút Xấp xỉ 0,2 ml/phút

Dung dịch khí phun đầu 
ra (3 ml, 1% NaF)

Xấp xỉ 0,54 ml Xấp xỉ 0,50 ml

Tốc độ phun dung dịch 
khí đầu ra (1% NaF)

Xấp xỉ 0,16 ml/phút Xấp xỉ 0,12 ml/phút

*MMAD = Đường Kính Trung Bình Khí Động Học
Kết quả của phép đo tác động tầng cho kích thước hạt
Tích lũy% khối lượng hạt natri florua theo kích thước
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Đầu xông 1 – Màu xanh lá Đường hô hấp trên

Đầu xông 2 – Màu xanh dương Đường hô hấp dưới

Kích thước hạt Dp (μm)

Máy hút mũi
Áp suất hút:    Tối thiểu -0,15 bar / tối đa -0,2 bar
Lưu lượng không khí:   xấp xỉ 4 l / phút
Thể tích nạp đầy tối đa của buồng thu:  7 ml
Lưu ý chung:

• Có thể sửa đổi kỹ thuật mà không cần thông báo trước.
• Thiết bị có thể không hoạt động nếu điều kiện nhiệt độ và điện áp 

khác với các điều kiện được xác định trong thông số kỹ thuật.
• Thiết bị đáp ứng các quy định của Chỉ thị EC 93/42 / EEC (Chỉ thị về 

Thiết bị Y tế) và Tiêu chuẩn Châu Âu EN13544-1: 2007 + A1: 2009, 
Thiết bị trị liệu hô hấp - Phần 1: Hệ thống xông khí và các linh kiện.

• Hiệu suất có thể thay đổi theo các loại thuốc như huyền phù hoặc độ 
nhớt cao. Xem bảng dữ liệu của nhà cung cấp thuốc để biết thêm chi tiết.

• Phân loại IP là mức độ bảo vệ được cung cấp theo lớp vỏ theo tiêu 
chuẩn IEC 60529. Máy nén khí được bảo vệ chống lại các vật thể rắn 
có đường kính 12,5 mm và lớn hơn như ngón tay, và chống lại những 
giọt nước rơi thẳng đứng có thể gây ra sự cố trong quá trình hoạt 
động bình thường.

• Xem trang web của OMRON HEALTHCARE SINGAPORE để biết 
thông tin cập nhật đầy đủ. URL: www.omronhealthcare-ap.com

Omron chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe như: Máy đo huyết 
áp, Máy đo đường huyết, Máy xông khí dung, Nhiệt kế điện tử, Máy xung 
điện trị liệu, Cân sức khỏe, Máy đo thành phần cơ thể,… sử dụng chuyên 
dụng trong bệnh viện, cũng như trong gia đình. Hãy liên hệ với chúng tôi để 
biết thêm chi tiết.  

Ngày sản xuất sản phẩm được tích hợp trong Số sê-ri, được đặt trên bao bì 
sản phẩm và / hoặc bao bì bán hàng: 4 chữ số đầu tiên có nghĩa là năm sản 
xuất, 2 chữ số tiếp theo có nghĩa là tháng sản xuất.


